
CARSON® MM-24

MicroBriteTM 

Microscopio de bolsillo con zoom 
de aumento de 20x-40x 

¡Felicitaciones por escoger su nuevo microscopio de bolsillo MicroBrite con Zoom! Para optimizar la capacidad 
de su microscopio, siga atentamente las instrucciones para su uso y cuidado. 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: 

Aumento: 20-40x

Pilas:      3 pilas de botón AG-13 (incluidas) 
Peso:  130,4 gr 

Dimensiones:  5,3 x 3 x 10,1 cm 

Accesorios: Dos portaobjetos y soporte base 

ADVERTENCIA DE PILAS: 

La mezcla de pilas viejas y nuevas, de diferentes marcas o de tipos 
dentro de una misma marca puede hacer que las pilas tengan fugas, 
se sobrecalienten o exploten. Manténgalas alejadas del fuego o del 
calor excesivo. Inspeccione las baterías en busca de corrosión o 
fugas. Insértelas en la dirección indicada. Deseche las pilas de 
botón con cuidado. Mantenga las pilas de botón fuera del alcance de 
los niños. 

USO DEL MICROSCOPIO: OBSERVAR USANDO LA PLATINA PARA MUESTRAS 

1. Retire el aislante de la
batería (5) tirándolo
hacia afuera.

aislante de 
la batería 

2.Coloque el objeto en el
portaobjetos y coloque la
cubierta de la muestra
encima del objeto. Inserte
el portaobjetos en la
platina para muestras. 

la platina 
para 
muestras 

 

el ocular 

el botón 
LED 

4.Gire la rueda de Zoom para
ajustar al aumento
deseado (20-40x). Deslice
la palanca de enfoque
hasta que la imagen sea
clara.

la rueda 
de Zoom 
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USO DEL MICROSCOPIO: OBSERVAR SIN USAR LA PLATINA PARA MUESTRAS 

el botón 
LED 

el ocular 
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3.Coloque el microscopio en
la platina para muestras y 
presione el botón LED de 
encendido / apagado. 
Observe a través del 
ocular.

1.Coloque el microscopio directamente sobre el objeto y
presione el botón LED de encendido / apagado. Observe a 
través del ocular.

 Gire la rueda de Zoom para ajustar al aumento deseado 
(20-40x).
 Deslice la palanca de enfoque hasta que la imagen sea 
clara.



INSTALACIÓN DE LAS PILAS: SI LA LUZ LED SE APAGA, REMPLACE LAS PILAS 

Destornille la tapa del compartimiento para las pilas y retire la tapa en el sentido indicado por 
la flecha de la imagen. Retire las pilas usadas e inserte 3 pilas nuevas AG-13 de botón 
obser-vando la polaridad correcta. Coloque la tapa y ajuste los tornillos. 
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PRECAUCIÓN: 

Para evitar daños en los ojos: 

• No observe el sol ni objetos brillantes con este microscopio

• No coloque el microscopio con la luz encendida directamente sobre el ojo humano

Servicio al Cliente: En caso de cualquier dificultad, por favor contáctenos y con gusto lo ayudaremos.  

CI] * * 

~ info@carson.com ~ uksupport@carson.com ~ eusupport@carson.com 

 Para información sobre la garantía, visite nuestro sitio www.carson.com/warranty 

www.carson.com 
Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779  | Tel: 631-963-5000 




